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 - MESSAGE IMPORTANT - 

Conformité de l’irradiateur à l’établissement de Montréal 
 

 

Le 06 août 2021 
 

AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG 
 

Madame, 
Monsieur, 
 

Nous désirons vous informer que l’irradiateur situé à l’établissement de Montréal est maintenant 
fonctionnel et prêt pour répondre à vos demandes de produits irradiés.  
 

Nous sommes désolés des inconvénients que cette panne a pu vous occasionner et nous vous 
demandons de communiquer avec le Service à la clientèle hôpitaux pour de plus amples 
renseignements. 
 

Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site Web à www.hema-quebec.qc.ca, dans 
la section intitulée Professionnels de la santé/Produits sanguins/Circulaires d’information.  
 

Nous demeurons à votre disposition pour toute information additionnelle. Veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations cordiales. 
 
 
Original signé par 
 
 
Claudia Mireille Pigeon 
Chef du service à la clientèle et de l’expédition des produits biologiques 
 

c. c.  Mme Christine Ouimet, vice-présidente à la chaîne d’approvisionnement 
 M. Louis-Philippe Gagné, directeur service à la clientèle et planification 
 Mme Marie-Hélène Robert, directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers 

http://www.hema-quebec.qc.ca/

